
 
 
 
 

 
 
 
 

Встроенное программное обеспечение медицинских изделий  

АГФн-04 - «НПП-ТМ» и АГФ-02 

 
Инструкция по установке 

 

 

 

Встроенное программное обеспечение (ПО) медицинских изделий АГФн-04 - «НПП-ТМ» и АГФ-
02 размещается в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) микроконтроллеров медицинских 
изделий АГФн-04 - «НПП-ТМ» и АГФ-02. Установка ПО (запись в ПЗУ) производится на заводе-
изготовителе. Установка и обновление ПО пользователем не предусмотрены. Пользователь имеет доступ 
к управлению медицинскими изделиями с помощью ПО через функциональные элементы интерфейса 
медицинского изделия. 

 

Научно-производственное предприятие 

"ТЕХНОМЕДИКА" 
Общество с ограниченной ответственностью 


